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Elemento Objeto: 1 (un) banco de prueba de medidores de gas con toberas de régimen 

Determinaciones requeridas 

Fecha de 
calibración/medición 

Solicitante 

crítico 

Número de serie: 181214 

Calibración de 7 (siete) toberas de régimen crítico. 

11 de enero de 2020. 

MYEEL MED. Y EQ. ELECTRICOS S.A. 

Los Patos 2645 Piso 1 
Capital Federal 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ARGENTINA 

MYEEL MED. Y EQ. ELECTRICOS S.A. 

Los Patos 2645 Piso 1 
Capital Federal 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ARGENTINA 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2020 

Ver cláusulas aplicables a este Informe/Certificado en la hoja 2. 
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